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ODAC! O PODNOSIOCUIZAHTEVA - 141

Naziv: Institut Mol doo

Adresa: Nikole Tesle 15 22300 Stara Pazova
Zahtev / Ugovor: 1306/17

Telefon / Fax:

Naziv: Podzemna voda
ID uzorka: 17-12-4796
Objekat:

Lokacija:

Adresa: Ljig
Proizvodac - Vlasnik:
Uzorkovanje izvrsio: Stranka

Vreme uzorkovanja:
Vreme prijema uzorka  20.12.2017 10:00:00

Metod uzorkovanja:
Ostali podaci o uzorku: Oznaka uzorka:i.b.4651(1306/17)

Po zahtevanim parametrima

Normativ: Bez normativa
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Parametar

Rezullati mikrobioloskog ispitivanja

SRPSENISO  6222:10

Uk.br.aerobnih mezofilnih bak. u 1ml na 37°C/48h <1

Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100ml MPN <1 VDM 0185 " |
Ukupne koliformne bakterije u 100 ml MPN <1 VDM 0185 % .
Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml <1 IDEXX - IDX ' 33/04-02/
Proteus sp. u 100 ml negativan PRI m4.1
Sulfitoredukujuée klostridije u 100 ml <1 PRI® m5.1.1
Pseudomonas aeruginosa u 100 ml MPN negativan PRI m6.1.1
Rezultati mikrobioloskog ispitivanja - patogeni mo

Salmonella spp. negativan PRI ® m21.1.1
Sigela vrste negativan vdm 0282 9 m2.2.1.

(##) MDV - maksimalno dozvoljena vrednost

|zolovani mikroorganizmi identifikovani su kao

Nalaz:

Datum zavrSetka ispitivanja: 26.12.2017

Odobrio: Dr sc. med Dara Jovanovié, spec. mikrobiologije

Nacelnik laboratorije HEE

UL

¥ i % -=-+

I L= F
i Ul gl gt i

ECENDAPRIMENJENIF PRAVIINK

o
N

Standard Opis
(16) PR Voda za pice, Standardne metode za isp anje higijenske ispravnosti, SZZZ, Beograd
1990.
(125)\/DM 0185 Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, SZZZ, Beograd
1990.,str.629-630, metoda1.2
(139 IDEXX - IDX Enterolert E i DW
1111) ydm 0282 Van podrucja primene
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